宿松县中医院病房大楼手中心供氧、负压吸引、对讲呼叫系统
招标答疑及补充通知
1、招标时提供的光盘中图纸为建筑平面图，且四至七层只有局部平面图没有整面平面图？

答：四至七层局部按提供的图纸，其他部分按标准层设置。

2、招标文件P25页中，四、设备配置要求中氧气吸引管径的确定均为：详见设计院图纸，是什么意思，招标提供的光盘中图纸为建筑平面图，没有设计医用供氧吸引管道？

答：提供设计院图纸。

补充通知

1、各投标人在其投标文件商务标的工程预算书中必须提供详细的材料、设备清单及预算书各项表格，材料、设备清单中需注明材料、设备的品牌、型号、规格、单价、数量等内容。

2、各投标人必须对招标范围内的所有材料、设备及相关服务进行报价，招标文件中有暂定的内容或有关品牌等必须按相应暂定内容进行报价。评标委员会将对进入商务评审的各投标人的报价内容和范围进行核定，以确定其投标报价总价的合理性、有效性和全面性。若发现投标人的报价内容和范围存在缺项、漏项，则按其它投标人提供的该项最高报价进行修正和核算，形成评标价，若投标人拒绝修正和核算，则其投标按废标处理，以修正和核算后及评审后的各投标人的投标报价（评标价)作为投标报价评分（商务评分）的依据。

上述补充通知作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力，若有不一致之处，按此通知为准。请各投标人遵照执行。

特此通知。

此答疑文件及补充通知作为对宿松县中医院病房大楼手中心供氧、负压吸引、对讲呼叫系统招标文件（招标编号：JG2010-5-012）的补充，其内容与招标文件具有同等效力。请收到此文件的投标人，在回执上签字或盖章后传至安徽省国际招标有限责任公司，否则后果自负。传真：0551-2665258。
安徽省国际招标有限责任公司
2010年01月27日
—————————————————————————————————————————

回    执
安徽省国际招标有限责任公司：

我们已收到关于宿松县中医院病房大楼手中心供氧、负压吸引、对讲呼叫系统招标文件（招标编号：JG2010-5-012）的答疑文件（共2条）及补充通知（共2条），就此回函。

投标单位：（签字或盖章） 

年  月  日


